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ДОКУМЕНТАЦИЯ  

об  открытом аукционе  на поставку медицинского оборудования и мебели для родильного отделения и гинекологии МУ «ШЦРБ»  

Форма торгов: открытый аукцион на поставку медицинского оборудования и мебели для родильного отделения и гинекологии  МУ «ШЦРБ».
Заказчик: МУ «Шелеховская центральная районная больница». 
Адрес заказчика: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина, 24.

Уполномоченный орган на размещение муниципального заказа (далее уполномоченный орган): финансовое управление Администрации Шелеховского муниципального района.

Адрес уполномоченного органа: 666034, г. Шелехов, ул. Ленина 15.
Предмет открытого аукциона: Поставка  медицинского оборудования и мебели для родильного отделения и гинекологии  МУ «ШЦРБ». 
Источник финансирования заказа: внебюджетные средства  (поступление по родовым сертификатам).

Контакт: с вопросами по оформлению заявок на участие в аукционе обращаться г. Шелехов, ул. Ленина 15, здание Администрации Шелеховского муниципального района, каб. 5, телефон (39550) 4-14-38, факс (39550) 4-22-36 Сервиловская Марина Сергеевна – консультант по муниципальному заказу бюджетного отдела финансового управления Администрации Шелеховского муниципального района.

E-mail: tarakanova@sheladm.ru.
Документация об аукционе размещена  в электронном виде на сайтах www.gz.gfu.ru , www.sheladm.ru . 

Документация об аукционе предоставляется в письменной форме (т.е. на бумажном носителе) на основании заявления любого заинтересованного лица поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе  предоставляется по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), каб. 5 в рабочие дни: понедельник - четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 17-00 часов по местному времени 5 с 20 февраля 2009 г. до 11 часов 00 минут 13 марта 2009 года с перерывом на обед с 13.00 до 13.48.
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1. Предмет аукциона.

Предметом настоящего аукциона является поставка медицинского оборудования и мебели для родильного отделения и гинекологии  МУ «ШЦРБ»   согласно спецификации. 

Спецификация

	ЛОТ № 1. Система для проведения  фототерапии у новорожденных детей - 1 шт.

	1.1. Основные характеристики и комплектация

	
	Аппарат фототерапии  предназначен для эффективного лечения желтухи новорожденных путем воздействия на больных детей лучами подходящей длины и интенсивности
	Наличие

	
	Устройство для проведения сеансов специфической терапии гипербилирубинемии у новорожденных
	Наличие

	
	Корпус из высокопрочного, гипоаллергенного, устойчивого к дезинфектантам и механическим воздействиям (ударопрочный) пластика
	Наличие

	
	Возможность размещения в стандартной кроватке/кювезе
	Наличие

	
	Система дистанционного управления ВКЛ,/ВЫКЛ. прибора
	Наличие

	
	Индикатор продолжительности работы прибора
	Наличие

	
	Индикатор продолжительности работы лампы
	Наличие

	
	Возможность обнуления счетчика работы лампы
	Наличие

	
	Эргономичное устройство поддержки новорожденного, состоящее из рамки и мягкой полиуретановой термолобильной пленки
	Наличие

	
	Пленка выполнена из прозрачного полиуретана для лучшего проникновения лучей
	Наличие

	
	Пленка гипоаллергенная, износостойкая, устойчивая к дезинфектантам, не вызывает раздражения кожи новорожденного
	Наличие

	
	Патентованная система быстрой замены пленки «Clip»
	Наличие

	
	Надежная фиксация пленки-покрытия на корпусе лампы
	Наличие

	
	Система быстрой замены лампы
	Наличие

	
	Устройство работает от 1 лампы, которая располагается в середине корпуса 
	Наличие

	
	Свет подается снизу, обеспечивая комфортные условия для пациента
	Наличие

	
	Комбинезон для новорожденного изготовлен из экологически чистого, гипоаллергенного материала
	Наличие

	
	Комбинезон обеспечивает оптимальную фиксацию новорожденного на приборе 
	Наличие

	
	Возможность проведения терапии детей весом до 10 кг.
	Наличие

	
	Возможность использования без защитных очков 
	Наличие

	
	Возможность проведения процедур без ограничения по длительности
	Наличие

	1.2. Технические данные:

	
	Потребляемая мощность 
	не более 30 Ватт

	
	Напряжение сети
	100-240 Вольт, 47-67 Гц

	
	Рабочее напряжение
	12 Вольт

	
	Срок работы лампы без потери эффективности
	не менее 1500 часов

	
	Длина волны света лампы
	425-475 нМ, ± 25 нм

	
	Атмосферное давление
	70-106 кПа

	
	Уровень шума 
	не более 20 Дб

	
	Размеры
	Не более 630х326х134мм

	
	Вес
	Не более 4 кг

	1.3. Системы безопасности:

	
	Соответствие стандартам 

CE (93/42/EWG)

EN 60601-1:1990

(IEC 60601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995)

EN 60601-2-50:2002
	Наличие

	
	Класс защиты
	IPX4

	1.4. Комплектность поставки единицы товара:

	
	Силовой блок
	1

	
	Рамка для натяжения поддерживающей пленки 
	1

	
	Поддерживающая пленка
	1

	
	Лампа флуоресцентная синего света
	1

	
	Комбинезон многоразового использования
	2

	
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	1

	1.5. Дополнительные условия

	
	Гарантийный срок
	не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

	
	Обучение медицинских специалистов Заказчиков работе на аппарате
	Наличие

	
	Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками
	Наличие

	
	Количество 
	1 шт.

	
	Максимальная цена лота № 1              
	169 730 руб.

	ЛОТ № 2.    Инкубатор с комплектом расходных материалов и принадлежностей для проведения интенсивной терапии  новорожденным  и детям младшего возраста – 1 шт.

	2.1 Предназначение и общая характеристика оборудования

	
	Комплект оборудования предназначен для интенсивной терапии новорожденных в условиях палат интенсивной терапии родильных домов и детских больниц, отделений реанимации, интенсивной терапии и выхаживания новорожденных.   
	Наличие

	
	Все оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ и иметь соответствующие сертификат соответствия, санитарно – гигиенический сертификат и регистрационное удостоверение.
	Наличие

	
	Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока 50-60 Hz, 220-230 V
	Наличие

	
	Соответствие требованиям СанПиН 2.1.3.1375-03: уровень шума не более 45дБ, скорость воздушного потока не более 0,12 м\сек
	Наличие

	2.2. Характеристика основных компонентов оборудования:

	2.2.1. Общая характеристика инкубатора

	
	Интегрированный сервоконтроль температуры и влажности
	Наличие

	
	Жидкокристаллический дисплей с подсветкой и навигацией «Easytask»
	Наличие

	
	Встроенная система безопасности мониторинга и регуляции «SENSOcontrol»
	Наличие

	
	Система циркуляции воздуха «Airstreams» с воздушной завесой
	Наличие

	
	Тренд по всем измеряемым параметрам: 2,4, 8,12,24 с разрешением 1 мин
	Наличие

	
	Порт RS232
	Наличие

	
	Мобильное основание на 4-х колесах  с антистатическим покрытием (2 с блокировкой) 
	Наличие

	
	Встроенные двухсекционные металлические тумбы для хранения рабочих принадлежностей – правая и левая
	Наличие

	
	Встроенная полка для рентгеновских кассет
	Наличие

	
	Встроенные в корпус 2 рельса для перевозки или крепления оборудования
	Наличие

	
	Рентгено - и фотопрозрачный пластиковый корпус с 6 окошечками (5 – с фиксируемыми дверками, открываемыми вбок; 1 – с  ирисовой диафрагмой), с 10 силиконовыми втулками для подведения контуров и трубок 

	Наличие

	
	Откидывающиеся вниз передняя и задняя панель, 2-х этапное откидывание панели для предотвращения повреждения
	Наличие

	
	Ложе пациента с плавной регулировкой положения Тренделенбурга / Фоулера в пределах ± 8о
	Наличие

	
	Рентгенопрозрачный матрас из «дышашего Дартекса»с углублением по центральной оси, обеспечивающим срединное положение ребенка в инкубаторе

	Наличие

	
	Размер матраса 76 х 38 см
	Наличие

	
	Полностью выдвигающийся поддон для матраса с фиксаторами
	Наличие

	
	Встроенная в корпус система увлажнения, не оставляющая воды в инкубаторе и позволяющая полностью обработать систему для предотвращения передачи внутрибольничной инфекции
	Наличие

	
	Вместимость резервуара – 1000 мл, время работы не менее 12 часов при влажности 60%
	Наличие

	
	Установка влажности 00 – 99% с шагом 1%
	Наличие

	
	Точность отображения: 6% (10 – 90%, 20 – 40оС)
	Наличие

	
	Отображение: 0 – 99%, разрешение 1%
	Наличие

	
	Весы:  встроенные в корпус
	Опционально

	
	Измеряемый диапазон: 100 – 8000 грамм, точность ± 10 грамм, разрешение 1 грамм
	Наличие

	
	Отображение тренда: 7 дней/ 2 – 4 недели, разрешение 1 час
	Наличие

	
	Разъем для подвода кислорода
	Наличие

	
	Концентрация кислорода внутри инкубатора при скорости подачи 2 – 8 л/мин: 25 – 60%
	Наличие

	
	Микропроцессорный блок с осуществлением программ автодиагностики и автокалибровки
	Наличие

	
	Время прогрева от температуры 24оС до 36оС, согласно IEC 601/ часть 2 -  не более 55 минут
	Наличие

	
	Время непрерывной работы – без ограничений
	Наличие

	
	Кожный температурный датчик
	Наличие

	
	Уровень шума внутри колпака не более 45 децибелл
	Наличие

	
	Скорость воздушного потока над матрасиком: не более 0,12 м/сек
	Наличие

	
	Максимальная концентрация СО2 внутри инкубатора: не более 0,15% 
	Наличие

	
	Наличие сменного бактериального фильтра в системе забора воздуха
	Наличие

	
	Размер пор не более 0, 5 мкн, уровень фильтрации 99%
	Наличие

	
	Размеры инкубатора: 106 (ширина) х 145 см (высота)
	Наличие

	
	Общий вес: 90 кг (100 кг с электрической регулировкой высоты)
	Наличие

	
	Возможность электрической регулировки высоты инкубатора
	Наличие

	
	Расстояние между матрацем и колпаком инкубатора: 42 см
	Наличие

	
	Размер откидываемой передней и задней дверцы: 34  х 85 см
	Наличие

	
	Потребляемая мощность: 1840 ВА
	Наличие

	
	Разъемы: основного электропитания, 3 розетки для подключения дополнительного оборудования, RS232, кислородный
	Наличие

	
	Класс защиты – I, уровень защиты – тип ВF
	Наличие

	
	Условия работы: 20 – 30оС, 30 – 75% относительной влажности 
	Наличие

	2.2.2. Регулируемые параметры/настройки

	
	Микропроцессорный контроль температуры воздуха
	25 – 37/37 - 39оС

	
	Микропроцессорный контроль температуры кожи пациента
	34 – 37 / 37 - 38оС

	
	Отклонения температуры
	Не более 0,5 оС

	
	Точность датчика температуры
	Не более 0,3 оС

	2.2.3. Отображение параметров на дисплее инкубатора:

	
	Температура воздуха измеряемая 
	10 – 50 оС

	
	Точность (температура воздуха)
	± 0,2оС

	
	Разрешение
	± 0,1оС

	
	Температура кожи измеряемая
	32 – 40оС

	
	Точность датчика (температура кожи)
	± 0,1оС

	
	Разрешение
	± 0,1оС

	2.2.4. Сигналы тревоги:

	
	Нарушение электроснабжения
	Наличие

	
	Повреждение предохранителя электрических цепей
	Наличие

	
	Нарушение питания от аккумулятора
	Наличие

	
	Низкий заряд аккумулятора
	Наличие

	
	Не достигнута заданная температура в течение 30 минут
	Наличие

	
	Разница установленной и действительной температуры воздуха ±3оС
	Наличие

	
	Разница установленной и действительной температуры кожи более ±1,0 оС 
	Наличие

	
	Температура воздуха внутри инкубатора более 38 - 40оС
	Наличие

	
	Разница установленного и действительного значения влажности: ± 15%
	Наличие

	
	Отсутствие кожного датчика
	Наличие

	
	Нарушение подачи свежего воздуха
	Наличие

	
	Повреждение вентилятора
	Наличие

	
	Индикация подачи кислорода в инкубатор (при скорости потока ≥ 0,2 л/мин)
	Наличие

	
	Нарушение прохождения процедуры автокалибровки
	Наличие

	2.3. Дополнительные принадлежности

	
	Набор для проведения автокалибровки (включая стойку температурного датчика, теплопроводную пасту, ключ) 
	Наличие

	
	Инфузионная стойка 
	1 шт.

	
	Полка для мониторов и принадлежностей 
	1 шт.

	
	Колпак «тройные стенки» 
	1 шт.

	
	Двухсекционные металлические тумбы для хранения рабочих принадлежностей – правая и левая
	Наличие

	
	Система кислородной терапии, состоящая из: кислородный флоуметр (дозиметр), увлажнитель кислорода без подогрева, эжекционный аспиратор, шланг кислородный высокого давления 
	1 шт.

	
	Кислородная головная палатка, включая 2 защищенных порта для термометра, термометр, рассекатель кислородо-воздушной смеси, резиновое мягкое уплотнение области шеи 
	1 шт.

	
	Кожный температурный датчик
	2 шт.

	
	Воздушные бактериальные фильтры, комплект 50 шт.
	4 шт.

	2.4. Дополнительные условия

	
	Гарантийный срок
	не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

	
	Курс обучения медперсонала, включающий обучение навыкам пользования аппаратом, инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в аварийных ситуациях, устранению неполадок
	Наличие

	
	Количество
	1 шт.

	
	Максимальная цена лота № 2            
	689 580 рублей

	ЛОТ №3.   Монитор  наблюдения для новорожденных и детей младшего возраста – 1 шт.

	3.1. Общие технические требования

	
	Комплект оборудования предназначен для мониторирования витальных функций в условиях специализированных неонатальных отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденным и детям младшего возраста 
	Наличие

	I. 3.1.1. Цветной ЖК дисплей

	
	Размер экрана - диагональ не менее 21 см (8,4 inch)
	Наличие

	
	Тип: цветной жидкокристаллический TFT, сенсорный дисплей
	Наличие

	
	Режим отображения кривой: безинерционный подвижный или безинерционный фиксированный;
	Наличие

	
	Режим увеличенного отображения данных - стандартная комплектация
	Наличие

	
	Одновременное отображение на экране, не менее: 5 кривых (12-ти цветов), замораживание кривых
	Наличие

	
	Отображение на экране кривых: ЭКГ – 2; Дыхание –1; SpO2 –  1; IBP или CO2 –      1.
	Наличие

	
	Отображаемые числовые данные: ЧСС, частота VPC, уровень ST, частота дыхания, IBP (систолическое, диастолическое, среднее), NIBP (систолическое, диастолическое, среднее), SPO2, частота пульса, температура и ETCO2
	Наличие

	
	Отображение оксикардиореспирограммы 
	Наличие

	
	Скорость развертки: 25 мм/с, 50 мм/с (малая скорость дыхания и СО2: 1,56 мм/с)
	Наличие

	
	Метки синхронизации: Синхрометки ЧСС, частоты пульса, дыхания
	Наличие

	
	Запоминание:  - Графическое отображение 1, 2, 4, 8 или 24 часов трендов каждого параметра; - 16 эпизодов памяти и вызываемых файлов (численные значения и кривые).
	Наличие

	
	Наличие мультипараметрических коннекторов
	Не менее 1

	
	Наличие настраиваемых функциональных кнопок
	Не менее 3

	
	Защита от дефибрилляции

	от 400 J

	
	Типы звуков: Тревога, синхронизация, нажатие кнопок
	Наличие

	3.1.2. Элементы тревоги: 

	
	Верхняя/нижняя границы тревоги, тревога апноэ, аритмии, отсоединения разъемов, шума NOISE, отсоединения электродов, определения кривой пульса, отсоединения датчиков, контроля манжеты/шланга, сенсора, разряда батареи, условий окружающей среды.
	Наличие

	
	Индикация тревоги:  Индикатор тревоги, подсвеченное сообщение, звук тревоги
	Наличие

	3.1.3. ЭКГ

	
	Допустимое отклонение потенциала электрода - ( 500 мВ
	Наличие

	
	Диапазон расчета ЧСС  - 0,12 – 300 уд./мин.
	Наличие

	
	Цикл обновления отображения ЧСС: каждые 3 с или при генерировании тревоги
	Наличие

	
	Анализ аритмии:  Метод анализа - Метод сравнения по образцу, Число каналов - Не менее одного, Подсчет частоты VPC - 0 – 99 VPC/мин.
	Наличие

	
	Сообщения аритмии: ASYSTOLE, VT, VF, VPC RUN, COUPLET, EARLY VPC, BIGEMINY, FREQ VPC, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA
	Наличие

	
	Воспроизведение аритмии: Число файлов воспроизведения - 16
	Наличие

	
	Время записи на файл - не менее 8 с
	Наличие

	
	Отведения: по 3-электродам – I, II, III по 6-электродам - I, II, III, AVr, aVL, aVF, V4, V5
	Наличие

	
	Параметры тревоги:  ASYSTOLE, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA
	Наличие

	
	Анализ ST
	Наличие

	
	Установка границ тревоги по сегменту ST (+ 2.0 mV) 
	Наличие

	II. 3.1.4. Дыхание

	
	Метод измерения:  Импедансный, термисторный
	Наличие

	
	Цикл отображения частоты дыхания: Каждые 3 с или при подаче тревоги
	Наличие

	
	Диапазон расчета частоты дыхания: 0 – 150 дых./мин., Апноэ, 5 – 40 с
	Наличие

	3.1.5. SpO2

	
	Диапазон измерения: 50 – 100%
	Наличие

	
	Диапазон измерения пульса: 0.30 – 300 уд./мин.
	Наличие

	
	Цикл обновления отображения частоты пульса: Каждые 3 с или при подаче тревоги.
	Наличие

	
	Чувствительность кривой: х1/8, х1/4, х1/2, х1, х2, х4, х8
	Наличие

	3.1.6. Неинвазивное измерение кровяного давления (NIMB)

	
	Метод измерения  - Осциллометрический
	Наличие

	
	Диапазон отображения давления: 0 – +300 мм рт. ст.
	Наличие

	
	Время накачки манжеты: не более – 7 с
	Наличие

	
	Ограничитель максимальной величины давления накачки манжеты: 300 мм рт. ст.
	Наличие

	
	Режим измерений: - Ручной, - Непрерывный, - периодический (интервалы: 2, 2.5, 5, 10, 15, 30 мин., 1, 2, 4, 8 ч., PWTT)

	Наличие

	
	Наличие функции триггерного измерения неинвазивного кровяного давления (по транзисторному времени пульсовой волны)
	Наличие

	III. 3.1.7. Температура

	
	Диапазон измерения  - 0 – 450С
	Наличие

	
	Цикл обновления  - Каждые 3 с
	Наличие

	
	Вес:  
	Не более 4,7 кг (без принадлежностей)

	
	Питание: Интегрированное питание от сети: Переменного тока 100 - 240В, 50/60 Гц; с сетевым фильтром
	Наличие

	
	Потребляемая мощность  максимум 70VA;
	Наличие

	
	Встроенная батарея: 10,8 – 15,0 В
	Наличие

	
	Время работы батареи: 

	не менее 3 часов

	3.2. Комплектация:

	
	Монитор - базовый модуль
	1 шт.

	
	Кабель ЭКГ на 3 отведения (3 м)
	1 шт.

	
	Кабель пациента на 3 отведения (0,8м)
	1 шт.

	
	Одноразовые ЭКГ электроды для новорожденных 
	300 шт.

	
	Шланг для измерения НИАД 3,5 м
	1 шт.

	
	Манжеты НИАД неонатальные 
	100 шт.

	
	Датчик пульсоксиметрический для новорожденных, многоразовый
	1 шт.

	
	Накожный температурный датчик
	1 шт.

	
	Кабель пульсоксиметрии удлинительный 2 м
	1 шт.

	3.3. Дополнительные условия

	
	Гарантийный срок
	не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

	
	Обучение медицинского персонала 

(2 специалиста)
	Наличие

	
	Количество
	1 шт.

	
	Максимальная цена лота № 3
	177 000 рублей

	ЛОТ №4. Фетальный актокардиограф для регистрации двуплодной беременности – 1 шт.

	
	Прибор предназначен для регистрации состояния плода  во время беременности и при родах
	Наличие

	4.1. Общие технические требования:

	4.1.1. Вывод на дисплей:

	
	-ЧСС плода
	Наличие

	
	-сократительной активности матки
	Наличие

	
	-цикличности маточных сокращений (интервала между началом одной и следующей схватки)
	Наличие

	4.1.2. Вывод на печать:

	
	-кривой  ЧСС плода 
	Наличие

	
	-кривой сократительной активности матки
	Наличие

	
	-кривой двигательной активности плода
	Наличие

	
	-точечных отметок соответствующих активности плода
	Наличие

	
	-кривой  ЧСС плода 
	Наличие

	
	Самотестирования монитора при его включении
	Наличие

	
	Возможность проведения измерений в автоматическом и ручном режимах
	Наличие

	
	Цветовая кодировка датчиков
	Наличие

	4.1.3. ЧСС плода:

	
	-Измерение ЧСС методом пульсового доплеровского сигнала с автокорелляцией
	Наличие

	
	-Мощность УЗ излучения
	не более 1,5 мВт/см2

	
	-Частота УЗ сигнала 
	не более 1,1 Мгц

	
	-Пределы измерения ЧСС 
	30-240 уд/мин

	
	-Звуковой мониторинг ЧСС
	Наличие

	
	-Цветовая кодировка ритма ЧСС
	Наличие

	
	-Сигналы тревоги по нижнему и верхнему уровню  пределов ЧСС (звуковой и световой)


	Наличие

	
	-Возможность установки времени задержки срабатывания сигналов тревоги
	Наличие

	4.1.4. Определение и запись ДП:

	
	-Метод  ультразвукового допплера
	Наличие

	
	-Автоматический  вывод на печать: пиковой кривой движения плода и точечных отметок соответствующих активности плода
	Наличие

	
	-Возможность смещения кривых при регистрации двойни
	Наличие

	4.1.5. Запись сократительной активности матки:

	
	-Пределы измерения 
	0-100 относительных единиц

	
	-Ток утечки 
	не более 100 (А

	
	-Возможность установки нулевого уровня вручную
	Наличие

	4.1.6. Встроенный термопринтер:

	
	-Термоголовка линейная 
	8 точ/мм

	
	-Ширина печати: 
	

	
	для ЧСС плода
	80мм

	
	для МС
	40 мм

	
	-Вывод на печать: даты, времени, режима измерений, автоматическая печать отметок маркера, отметок стимулятора, точечных отметок движения плода,
	Наличие

	
	-Изменяемая скорость вывода на печать: 
	10, 20 и 30 мм/мин

	4.1.7. Звуковые и визуальные сигналы тревоги:

	
	-отсоединение датчиков УЗ и ТОКО
	Наличие

	
	-по параметрам ЧСС плода – тахикардия и брадикардия
	Наличие

	
	-закончилась бумага
	Наличие

	4.1.8. Дополнительные возможности:

	
	-Регистрации состояния второго плода
	Наличие

	
	-Возможность передачи данных на ПК
	Наличие

	
	-Возможность подключения  внешнего стимулятора
	Наличие

	4.2. Комплектация:

	
	Y-образный датчик, Доплер/маточные сокращения
	1 шт.

	
	Набор для использования при двуплодной беременности
	1 шт.

	
	Пояс для прикрепления датчика Доплера и/или наружного датчика СМ
	2 шт.

	
	Клавиша дистанционного маркера
	1 шт.

	
	Бумага для записи 00300-022
	10 уп.

	
	Средство для чистки пишущего пера
	1 шт.

	
	Сетевой кабель
	1 шт.

	
	Ультразвуковой гель, 250 мл
	1 шт.


	4.3. Прочие условия:

	
	Вес прибора 
	не более 4,5 кг

	
	Размер прибора 
	не более 240х250х200 мм

	4.4. Дополнительные требования:

	
	Наличие необходимого монтажного материала
	Наличие

	
	Гарантийный срок
	не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

	
	Обучение медицинского персонала 

(2 специалиста)
	Наличие

	
	Количество
	1 шт.

	
	Максимальная цена лота № 4
	194 500 руб.

	ЛОТ № 5.    Кровать для новорожденных –  10 шт.

	5.1. Общие технические требования

	
	Рама каркаса выполнена из хромированной стальной трубы
	Наличие

	
	Пластиковый поддон (кювез) выполнен из прозрачного акрила, матрацное основание перфорировано
	Наличие

	
	Положение Тренделенбург/Антитренделенбург ±12º, механически


	Наличие

	
	Колёса – 4 шт., диаметром 100 мм, задние – с тормозными устройствами


	Наличие

	
	Матрац гигиеничный, с полиуретаново – текстильным покрытием, толщиной не менее 5 см.
	Наличие

	
	Максимальные габариты 870х530х980


	Наличие

	
	Максимально допустимая нагрузка 
	12 кг.

	5.2. Требования к системе качества производства и продукции

	
	Срок гарантии 
	не менее 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

	
	Наличие санитарно-эпидимиологического заключения Гос. санитарно-эпидимиологической службы РФ
	Наличие

	
	Количество
	10 шт.

	
	Максимальная цена лота № 5
	206 000 рублей

	ЛОТ № 6. Медицинская палатная кровать – 2 шт.

	6.1. Общие технические требования:

	
	Четырехсекционная  электрическая кровать с автоконтуром
	Наличие

	
	Три электромотора с питанием от сети и резервной аккумуляторной батареи
	Наличие

	
	Электрическая регулировка высоты от 46,5 до 76,5 см.
	Наличие

	
	Отклонение головной секции (максимальное) 72,50
	Наличие

	
	Отклонение коленной секции (максимальное) 250
	Наличие

	
	Длина кровати 221,0 см.
	Наличие

	
	Складные боковые ограждения с  нулевым  люфтом   TuckAway (по два с каждой стороны)
	Наличие

	
	Ширина кровати с поручнями вверху 110,9 см.
	Наличие

	
	Ширина кровати с поручнями  внизу 93,0 см.
	Наличие

	
	Клиренс 13,9 см.
	Наличие

	
	Максимальная высота передней спинки кровати 112 см.
	Наличие

	
	База тележки 155 см.
	Наличие

	
	Диаметр колес 13 см., тормоза на четыре колеса
	Наличие

	
	Несиловой моментальный механизм CPR
	Наличие

	
	Электрический  Тренделенбург  120
	Наличие

	
	Электрический  обратный Тренделенбург  120

	Наличие

	
	Пульт управления  в боковых поручнях с 2-х сторон
	Наличие

	
	Пульт управления  в ножной спинке кровати  с возможностью селективного блокирования кнопок пультов в боковых поручнях
	Наличие

	
	Снимающиеся передняя и задняя спинки кровати с противоударной защитой
	Наличие

	
	Матрас  со  вставками  различной   упругости,  покрытие чехла матраса повышенной эластичности, чехол матраса на молнии
	Наличие

	
	Общий вес  кровати 141 кг.
	Наличие

	
	Безопасная рабочая нагрузка 204кг.
	Наличие

	
	Энергопотребление  230В/50 Гц
	Наличие

	
	Инфузионная стойка 
	Наличие

	
	Держатели для принадлежностей
	Наличие

	6.2. Дополнительные требования:

	
	Наличие необходимого монтажного материала
	Наличие

	
	Гарантийный срок
	не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

	
	Обучение медицинского персонала 

(2 специалиста)
	Наличие

	
	Количество
	2 шт.

	
	Максимальная цена лота № 6
	312 400 рублей


	ЛОТ № 7. Тележка для перевозки больных с гидроподъемом – 1 шт.

	7.1. Общие технические требования:

	
	Предназначена для внутрикорпусной

перевозки больных в лечебных учреждениях

любого профиля.
	Наличие

	
	Каркас изготовлен из стального тонкостенного профиля с нанесением полимерного эпоксидного покрытия.
	Наличие

	
	Тележка оснащена гидроподъемом.
	Наличие

	
	Без подголовника
	Наличие

	
	Диаметр колёс 
	125 мм

	
	Матрац из винилискожи
	Наличие

	
	Номинальная нагрузка
	150 кг.

	
	Средний срок службы
	10 лет.

	
	Масса
	не более  80 кг.

	
	Габаритные размеры 
(Длина х Ширина х Высота), мм.
	Не более 2200 х 700 х 470 - 870

	7.2. Дополнительные требования:

	
	Наличие необходимого монтажного материала
	Наличие

	
	Гарантийный срок
	не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

	
	Обучение медицинского персонала 

(2 специалиста)
	Наличие

	
	Количество
	1 шт.

	
	Максимальная цена лота № 7
	37 500 рублей

	ЛОТ № 8. Гинекологическое кресло – 5 шт.

	8.1. Общие технические требования:

	
	Изменение высоты кресла электродвигателем
	наличие

	
	Постоянный угол спины по отношению к сиденью
	45 град.

	
	Максимальная высота сиденья, мм
	1300

	
	Минимальная высота сиденья, мм
	550

	
	Держатели для ног по Гепелю, со встроенной опорой для рук
	наличие

	
	Номинальный вес пациента
	180 кг

	
	Емкость для секреторных выделений
	снимаемая, выдвигаемая

	
	Емкость для рулона бумаги
	наличие

	
	Ножной  переключатель
	наличие

	
	Стойка с 4 винтами, регулируемая. Обшивка из пластика серебряно-серая, консоль и рамы покрыты порошковым напылением
	960x565 мм

	
	Кабель подключения с вилкой
	2м

	
	Мощность
	230В/50Гц

	
	Вес кресла, не более
	120 кг

	8.2. Дополнительные требования:

	
	Наличие необходимого монтажного материала
	Наличие

	
	Гарантийный срок
	не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

	
	Обучение медицинского персонала 

(2 специалиста)
	Наличие

	
	Количество
	5 шт.

	
	Максимальная цена лота № 8
	1 364 000 рублей

	ЛОТ № 9.  Стол пеленальный металлический для новорожденных  –      10 шт.

	9.1. Общие технические характеристики

	
	Каркас выполнен из профильной трубы, покрытой краской светлого цвета
	Наличие

	
	Рабочая поверхность и ограждения из пластика.
	Наличие

	
	Под столешницей расположена полка, изготовленная из ЛДСП
	Наличие

	
	Масса
	Не более 24 кг.

	
	Габаритные размеры (высота х длина х ширина), мм.
	Не более 940 х 820 х 670

	9.2. Дополнительные условия

	
	Наличие необходимого монтажного материала
	Наличие

	
	Гарантийный срок
	не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

	
	Обучение медицинского персонала 

(2 специалиста)
	Наличие

	
	Количество
	10 шт.

	
	Максимальная цена лота № 9 
	85 500 рублей


Обязательные условия:

1. Срок поставки Товара: в течение 3 месяцев со дня подписания контракта.

2. Место поставки Товара: г.Шелехов, 7 квартал, 24.  Родильное отделение.

3. Валютой, используемой для формирования цены контракта, а также для расчетов с Исполнителем, является российский рубль.

4. Условия оплаты: Заказчик производит оплату на основании предъявленных Поставщиком счета, счет – фактуры, товарно-транспортной накладной путем перечисления  денежных средств на расчетный счет Поставщика после выполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту в полном объеме (поставке Товара, монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию, проведению  обучения персонала Заказчика) в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания Акта приема-передачи товара.

           5.Цена контракта по лотам №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9  должна включать все пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи, стоимость доставки товара до  Заказчика, монтажа, ввода оборудования в эксплуатацию, погрузочно-разгрузочных работ,  пусконаладочных работ,  стоимость обучения персонала и иные расходы, необходимые для исполнения контракта,  т.е. цена Товара является конечной. 

              Цена контракта по лоту № 5  должна включать все пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи, стоимость доставки товара до  Заказчика, монтажа, ввода оборудования в эксплуатацию, погрузочно-разгрузочных работ,  пусконаладочных работ и иные расходы, необходимые для исполнения контракта,  т.е. цена Товара является конечной.  

                Цена контракта не меняется на период действия контракта и является конечной, за исключением случаев:

                1) Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренные контрактом количество Товара при изменении потребности в Товарах соответственно на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких Товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующий изменений в контракт с сокращением потребности в поставке таких Товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом;

               2) Цена Товара  может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом количества товара и иных условий исполнения контракта.

5. Качество и безопасность Товара, предлагаемое Участником размещения заказа должно соответствовать действующим требованиям и подтверждаться сертификатами соответствия и регистрационными удостоверениями, быть новыми, неиспользованными, серийно выпускаемыми моделями; не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при использовании в соответствии с техническими условиями. Поставляемое оборудование должно сопровождаться технической документацией (паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации и др.), позволяющей обеспечить его эксплуатацию Пользователем. Документация должна быть представлена на русском языке. 

6. Поставщик обязуется соблюдать условия хранения и транспортировки Товара, обеспечивающие целостность Товара.

7. Поставщик обязан своими силами и за свой счет:

1) в течение 3-х месяцев со дня подписания контракта произвести доставку товара до Заказчика; 

2) в течение 10 рабочих дней со дня доставки Товара произвести монтаж, ввод оборудования в эксплуатацию, погрузочно-разгрузочные работы,  пусконаладочные работы;

3) в течение 10 рабочих дней провести обучение персонала Заказчика не менее 2-х человек, со дня поставки Товара по лотам №1, 2,  3, 4, 6, 7, 8, 9.

8. Гарантийные сроки на эксплуатацию должны составлять:

· по лотам № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 - не менее 12 месяцев;

· по лоту № 1 – не менее 24 месяцев;

· по лоту № 5 – не менее 36 месяцев.

           Объем предоставляемых гарантий качества товара: в случае выявления недостатков Товара или его несоответствия условиям контракта в гарантийный период Поставщик устраняет обнаруженные несоответствия за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированном акте.

9. В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены контракта за каждый день просрочки вплоть до фактического исполнения своих обязательств. 

10. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению Сторон или судебному акту по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе, и инструкция по подготовке заявки на участие в аукционе

2.1. Каждый Участник размещения заказа может подать только одну заявку на участие в аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота. 

2.2.  Заявка на  участие в аукционе, а также все документы, необходимые для участия в аукционе, оформляются на русском языке. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.3.Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа (для юридических лиц), собственноручно заверены подписью (для физических лиц), в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в документации об аукционе. 

Заявка должна быть четко напечатана. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных  (для физических лиц).  

Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

2.4. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку:

· заполненную форму заявки (Приложение 1 к настоящей документации об аукционе); 

· полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

· документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа,
для юридических лиц: 

- копия устава или иного учредительного документа организации, содержащая сведения о полномочиях руководителя, 

- копия документа (приказа), подтверждающего назначение лица на должность руководителя; 

- в случае подписания заявки не руководителем: доверенность, оформленная надлежащим образом и содержащая сведения о полномочиях лица; 

- в случае, если сделка, заключение которой является предметом данного конкурса, является для Участника размещения заказа крупной сделкой/сделкой с заинтересованностью и требует одобрения в соответствии с законодательством – документ, свидетельствующий об одобрении указанной сделки полномочным лицом; 

для физических лиц:

- в случае подписания заявки представителем - доверенность, оформленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства;

- иные документы в соответствии с законодательством.

            2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара:

-  заявка участника размещения заказа должна содержать описание качественных характеристик и потребительских свойств, предлагаемого Товара. В форме заявки на участие в открытом в аукционе правая графа таблицы «Наличие функции или величина параметра, предлагаемого участником размещения заказа» должна быть заполнена по всем позициям в соответствии с «значение параметра ТЗ, предусмотренные документацией об аукционе», кроме тех пунктов, которые не требуют заполнения;

- спецификация заявки по лоту должна быть заполнена по всем пунктам. Категорически запрещается изменение таблицы Спецификации, удаление, добавление или перенос ячеек, строк, столбцов, а также изменение нумерации.

             3. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

3.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок с 20 февраля 2009 г. до 11 часов 00 минут 13 марта 2009 года (по местному времени) в рабочие дни: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 13.48 по адресу: 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, дом 15, здание Администрации Шелеховского муниципального района, кабинет 5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в тот же день возвращаются участнику размещения заказа, подавшему такую заявку.

3.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа.

3.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в п. 3.1. настоящей документации об аукционе, регистрируется Уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Уполномоченный орган выдает расписку в получении  заявки с указанием даты и времени его получения. 

3.4. B случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

3.5. B случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке установленном  статьей 36 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В случае, если указанная заявка соответствует  требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта. При этом  контракт заключается с участником размещения заказа, подавшим заявку, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене лота, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене лота, не превышающей начальной (максимальной) цены  лота. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения контракта. 

          Контракт должен быть подписан таким участником в течение 15 дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения заявки на участие в аукционе, при этом контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте такого протокола. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в предусмотренный настоящим пунктом срок подписанного контракта такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта.  

4. Требования к Участникам размещения заказа
4.1. К участникам размещения заказа устанавливаются следующие требования:

     1) соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, являющихся предметом аукциона;

     2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения Арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

     3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

     4) отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

      5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

4.2. При рассмотрении заявок на участие в аукционе Участник размещения заказа не допускается  комиссией к участию в аукционе в случае:

1) непредоставления определенных п. 2.4 настоящей документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или  товарах, на  поставку которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с п. 4.1 настоящей  документации;

3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта.

4.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с п. 2.4 настоящей  документации, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Комиссия по размещению заказа обязана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 

5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения Комиссией по размещению заказа заявок на участие в аукционе. Отзыв заявки на участие в аукционе осуществляется посредством направления в Уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, при этом датой отзыва заявки на участие в аукционе считается дата поступления такого уведомления. В соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе. Заявление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа. 

В случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе прямо указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена должно содержаться в заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе.  
6. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления Участникам размещения муниципального заказа разъяснений положений  документации об аукционе

Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа Уполномоченному органу запрос о разъяснении положений настоящей документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений настоящей  документации, если указанный запрос поступил в Уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Уполномоченным органом, на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. 

Запросы о разъяснении положений настоящей документации об аукционе, а также разъяснения положений настоящей документации об аукционе направляются письмом, телеграммой, либо с использованием  факсимильной связи. 

7. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)

«Шаг аукциона» устанавливается  в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены  лота и составляет:

· по лоту № 1 – 8 486,5 руб.;

· по лоту № 2 – 34 479 руб.;

· по лоту № 3 – 8 850 руб.;

· по лоту № 4 –  9 725 руб.;

· по лоту № 5 – 10 300 руб.;

· по лоту № 6 – 15 620 руб.;

· по лоту № 7 – 1875 руб.;

· по лоту № 8 – 68 200 руб.;

· по лоту № 9 – 4 275 руб.
В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене лота ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену лота, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота.

8. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

         8.1. Комиссия по размещению заказа рассматривает заявки на участие в аукционе 13 марта 2009 г. в 11 час. 00 мин. (по местному времени) по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, дом 15, здание Администрации Шелеховского муниципального района, кабинет № 47.

         8.2. Комиссия по размещению заказа рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным к участникам размещения заказа в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ), и пунктом 4.1. настоящей  документации об аукционе.

 Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

 В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

8.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией по размещению заказа принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Уполномоченным органом на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Комиссией по размещению заказа решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

8.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. При этом аукцион признается несостоявшимся  только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

8.5. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.  При этом контракт заключается на условиях предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене лота, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены лота цене контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения контракта. 

Контракт должен быть подписан таким участником в течение 15 дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, при этом контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте такого протокола. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в предусмотренный настоящим пунктом срок подписанного контракта такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта.

9. Место, порядок, дата и время проведения аукциона.

Аукцион будет проводиться по адресу: 666034,  г. Шелехов, ул. Ленина, д. 15 (здание Администрации Шелеховского муниципального района), Актовый зал, 25 марта 2009 г. в 11 часов 00 минут.

          В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

          Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов  Комиссии по размещению муниципального заказа, участников аукциона или их представителей. 

          Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены лота, на "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота, предмета контракта, начальной (максимальной) цены лота, "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены лота и цены лота, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены лота и цены лота, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену лота, сниженную в соответствии с "шагом аукциона"  и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены лота ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене лота, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене лота.

          Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену лота.

          При проведении аукциона уполномоченный орган в обязательном порядке ведет аудиозапись и протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене лота, последнем и предпоследнем предложениях о цене лота, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене лота. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола  и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

  В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена лота, "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене лота не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.  Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

В случае, если в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене  лота, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены лота. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. 

10. Возможность электронной формы участия в аукционе

 Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.

11. Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона 

11.1. Победитель аукциона должен подписать направленный ему проект контракта не позднее пятнадцати дней со дня подписания протокола аукциона. При этом муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

11.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта,  в срок, предусмотренный п. 11.1. настоящей  документации, не представил Заказчику подписанный контракт, он признается уклонившимся от заключения контракта.

11.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. 

11.4.  В случае уклонения участника аукциона который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, от заключения контракта Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением  от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

11.5. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения  муниципального контракта  с участником аукциона, который сделал  предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

12. Внесение изменений в документацию об аукционе

Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона,  документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.  В течение пяти рабочих дней со дня  принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются  и в течение одного дня размещаются Уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования  и размещения извещения о проведении открытого аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена настоящая  документация об аукционе. При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования  и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения данного аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. 

Приложение  1

         к  документации об аукционе  

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на поставку медицинского оборудования  и мебели для родильного отделения и гинекологии МУ «ШЦРБ»  

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, __________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа – (фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме – для юридического лица), (Ф.И.О., паспортные данные – для физического лица)
в лице, ___________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить Товар в соответствии с требованиями документации об аукционе на поставку медицинского оборудования и мебели  для родильного отделения и гинекологии МУ «ШЦРБ», при соблюдении условий, указанных в документации об аукционе:

Спецификация

	ЛОТ № 1. Система для проведения фототерапии у новорожденных детей – 1 шт. 

	              Описание требований
	Значения параметров ТЗ, предусмотренные документацией об аукционе
	Наличие функции или величина 

параметра, предлагаемые участником размещения заказа

	 1.1. Основные характеристики и комплектация

	Аппарат фототерапии  предназначен для эффективного лечения желтухи новорожденных путем воздействия на больных детей лучами подходящей длины и интенсивности
	Наличие
	

	Устройство для проведения сеансов специфической терапии гипербилирубинемии у новорожденных
	Наличие
	

	Корпус из высокопрочного, гипоаллергенного, устойчивого к дезинфектантам и механическим воздействиям (ударопрочный) пластика
	Наличие
	

	Возможность размещения в стандартной кроватке/кювезе
	Наличие
	

	Система дистанционного управления ВКЛ,/ВЫКЛ. прибора
	Наличие
	

	Индикатор продолжительности работы прибора
	Наличие
	

	Индикатор продолжительности работы лампы
	Наличие
	

	Возможность обнуления счетчика работы лампы
	Наличие
	

	Эргономичное устройство поддержки новорожденного, состоящее из рамки и мягкой полиуретановой термолобильной пленки
	Наличие
	

	Пленка выполнена из прозрачного полиуретана для лучшего проникновения лучей
	Наличие
	

	Пленка гипоаллергенная, износостойкая, устойчивая к дезинфектантам, не вызывает раздражения кожи новорожденного
	Наличие
	

	Патентованная система быстрой замены пленки «Clip»
	Наличие
	

	Надежная фиксация пленки-покрытия на корпусе лампы
	Наличие
	

	Система быстрой замены лампы
	Наличие
	

	Устройство работает от 1 лампы, которая располагается в середине корпуса 
	Наличие
	

	Свет подается снизу, обеспечивая комфортные условия для пациента

	Наличие
	

	Комбинезон для новорожденного изготовлен из экологически чистого, гипоаллергенного материала
	Наличие
	

	Комбинезон обеспечивает оптимальную фиксацию новорожденного на приборе 

	Наличие
	

	Возможность проведения терапии детей весом до 10 кг.
	Наличие
	

	Возможность использования без защитных очков 
	Наличие
	

	Возможность проведения процедур без ограничения по длительности

	Наличие
	

	1.2. Технические данные:

	Потребляемая мощность 
	не более 30 Ватт
	

	Напряжение сети
	100-240 Вольт, 47-67 Гц
	

	Рабочее напряжение
	12 Вольт
	

	Срок работы лампы без потери эффективности
	не менее 1500 часов
	

	Длина волны света лампы
	425-475 нМ, ± 25 нм
	

	Атмосферное давление
	70-106 кПа
	

	Уровень шума 
	не более 20 Дб
	

	Размеры
	Не более 630х326х134мм
	

	Вес
	Не более 4 кг
	

	1.3. Системы безопасности:

	Соответствие стандартам 

CE (93/42/EWG)

EN 60601-1:1990

(IEC 60601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995)

EN 60601-2-50:2002

	Наличие
	

	Класс защиты
	IPX4
	

	1.4. Комплектность поставки единицы товара:

	Силовой блок
	1
	

	Рамка для натяжения поддерживающей пленки 
	1
	

	Поддерживающая пленка
	1
	

	Лампа флуоресцентная синего света
	1
	

	Комбинезон многоразового использования
	2
	

	Инструкция по эксплуатации на русском языке

	1
	

	1.5. Дополнительные требования

	Гарантийный срок
	не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию
	

	Инструктаж медицинских специалистов заказчиков работе на аппарате
	Наличие
	

	Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками
	Наличие
	

	Количество 
	1 шт.
	


	ЛОТ № 2.    Инкубатор с комплектом расходных материалов и принадлежностей для проведения интенсивной терапии  новорожденным  и детям младшего возраста – 1 шт.

	Описание требований
	Значение параметра ТЗ, предусмотренные документацией об аукционе
	Наличие функции или величина 

параметра, предлагаемые участником размещения заказа

	2.1 Предназначение и общая характеристика оборудования

	Комплект оборудования предназначен для интенсивной терапии новорожденных в условиях палат интенсивной терапии родильных домов и детских больниц, отделений реанимации, интенсивной терапии и выхаживания новорожденных.   
	Наличие
	

	Все оборудование соответствует требованиям ГОСТ и имеет соответствующие сертификат МЗ РФ и санитарно – гигиенический сертификат.
	Наличие
	

	Электрические компоненты оборудования рассчитаны на работу от электрической сети переменного тока 50-60 Hz, 220-230 V
	Наличие
	

	Соответствие требованиям СанПиН 2.1.3.1375-03: уровень шума не более 45дБ, скорость воздушного потока не более 0,12 м\сек
	Наличие
	

	2.2. Характеристика основных компонентов оборудования:

	2.2.1. Общая характеристика инкубатора

	Интегрированный сервоконтроль температуры и влажности
	Наличие
	

	Жидкокристаллический дисплей с подсветкой и навигацией «Easytask»
	Наличие
	

	Встроенная система безопасности мониторинга и регуляции «SENSOcontrol»
	Наличие
	

	Система циркуляции воздуха «Airstreams» с воздушной завесой
	Наличие
	

	Тренд по всем измеряемым параметрам: 2,4, 8,12,24 с разрешением 1 мин
	Наличие
	

	Порт RS232
	Наличие
	

	Мобильное основание на 4-х колесах  с антистатическим покрытием (2 с блокировкой) 
	Наличие
	

	Встроенные двухсекционные металлические тумбы для хранения рабочих принадлежностей – правая и левая
	Наличие
	

	Встроенная полка для рентгеновских кассет
	Наличие
	

	Встроенные в корпус 2 рельса для перевозки или крепления оборудования
	Наличие
	

	Рентгено - и фотопрозрачный пластиковый корпус с 6 окошечками (5 – с фиксируемыми дверками, открываемыми вбок; 1 – с  ирисовой диафрагмой), с 10 силиконовыми втулками для подведения контуров и трубок 
	Наличие
	

	Откидывающиеся вниз передняя и задняя панель, 2-х этапное откидывание панели для предотвращения повреждения
	Наличие
	

	Ложе пациента с плавной регулировкой положения Тренделенбурга / Фоулера в пределах ± 8о
	Наличие
	

	Рентгенопрозрачный матрас из «дышашего Дартекса»с углублением по центральной оси, обеспечивающим срединное положение ребенка в инкубаторе
	Наличие
	

	Размер матраса 76 х 38 см
	Наличие
	

	Полностью выдвигающийся поддон для матраса с фиксаторами
	Наличие
	

	Встроенная в корпус система увлажнения, не оставляющая воды в инкубаторе и позволяющая полностью обработать систему для предотвращения передачи внутрибольничной инфекции
	Наличие
	

	Вместимость резервуара – 1000 мл, время работы не менее 12 часов при влажности 60%
	Наличие
	

	Установка влажности 00 – 99% с шагом 1%
	Наличие
	

	Точность отображения: 6% (10 – 90%, 20 – 40оС)
	Наличие
	

	Отображение: 0 – 99%, разрешение 1%
	Наличие
	

	Весы:  встроенные в корпус
	Опционально
	

	Измеряемый диапазон: 100 – 8000 грамм, точность ± 10 грамм, разрешение 1 грамм
	Наличие
	

	Отображение тренда: 7 дней/ 2 – 4 недели, разрешение 1 час
	Наличие
	

	Разъем для подвода кислорода
	Наличие
	

	Концентрация кислорода внутри инкубатора при скорости подачи 2 – 8 л/мин: 25 – 60%
	Наличие
	

	Микропроцессорный блок с осуществлением программ автодиагностики и автокалибровки
	Наличие
	

	Время прогрева от температуры 24оС до 36оС, согласно IEC 601/ часть 2 -  не более 55 минут
	Наличие
	

	Время непрерывной работы – без ограничений
	Наличие
	

	Кожный температурный датчик
	Наличие
	

	Уровень шума внутри колпака не более 45 децибелл
	Наличие
	

	Скорость воздушного потока над матрасиком: не более 0,12 м/сек
	Наличие
	

	Максимальная концентрация СО2 внутри инкубатора: не более 0,15% 
	Наличие
	

	Наличие сменного бактериального фильтра в системе забора воздуха
	Наличие
	

	Размер пор не более 0, 5 мкн, уровень фильтрации 99%
	Наличие
	

	Размеры инкубатора: 106 (ширина) х 145 см (высота)
	Наличие 
	

	Общий вес: 90 кг (100 кг с электрической регулировкой высоты)
	Наличие
	

	Возможность электрической регулировки высоты инкубатора
	Наличие
	

	Расстояние между матрацем и колпаком инкубатора: 42 см
	Наличие
	

	Размер откидываемой передней и задней дверцы: 34  х 85 см
	Наличие
	

	Потребляемая мощность: 1840 ВА
	Наличие
	

	Разъемы: основного электропитания, 3 розетки для подключения дополнительного оборудования, RS232, кислородный
	Наличие
	

	Класс защиты – I, уровень защиты – тип ВF
	Наличие
	

	Условия работы: 20 – 30оС, 30 – 75% относительной влажности
	Наличие
	

	2.2.2. Регулируемые параметры/настройки

	Микропроцессорный контроль температуры воздуха
	25 – 37/37 - 39оС
	

	Микропроцессорный контроль температуры кожи пациента
	34 – 37 / 37 - 38оС
	

	Отклонения температуры
	Не более 0,5 оС
	

	Точность датчика температуры
	Не более 0,3 оС
	

	2.2.3. Отображение параметров на дисплее инкубатора:

	Температура воздуха измеряемая 
	10 – 50 оС
	

	Точность (температура воздуха)
	± 0,2оС
	

	Разрешение
	± 0,1оС
	

	Температура кожи измеряемая
	32 – 40оС
	

	Точность датчика (температура кожи)
	± 0,1оС
	

	Разрешение
	± 0,1оС
	

	2.2.4. Сигналы тревоги:

	Нарушение электроснабжения
	Наличие
	

	Повреждение предохранителя электрических цепей
	Наличие
	

	Нарушение питания от аккумулятора
	Наличие
	

	Низкий заряд аккумулятора
	Наличие
	

	Не достигнута заданная температура в течение 30 минут
	Наличие
	

	Разница установленной и действительной температуры воздуха ±3оС
	Наличие
	

	Разница установленной и действительной температуры кожи более ±1,0 оС 
	Наличие
	

	Температура воздуха внутри инкубатора более 38 - 40оС
	Наличие
	

	Разница установленного и действительного значения влажности: ± 15%
	Наличие
	

	Отсутствие кожного датчика
	Наличие
	

	Нарушение подачи свежего воздуха
	Наличие
	

	Повреждение вентилятора
	Наличие
	

	Индикация подачи кислорода в инкубатор (при скорости потока ≥ 0,2 л/мин)
	Наличие
	

	Нарушение прохождения процедуры автокалибровки
	Наличие
	

	2.3. Дополнительные принадлежности

	Набор для проведения автокалибровки (включая стойку температурного датчика, теплопроводную пасту, ключ) 
	Наличие
	

	Инфузионная стойка 
	1 шт.
	

	Полка для мониторов и принадлежностей 
	1 шт.
	

	Колпак «тройные стенки» 
	1 шт.
	

	Двухсекционные металлическая тумбы для хранения рабочих принадлежностей – правая и левая
	Наличие
	

	Система кислородной терапии, состоящая из: кислородный флоуметр (дозиметр), увлажнитель кислорода без подогрева, эжекционный аспиратор, шланг кислородный высокого давления 
	1 шт.
	

	Кислородная головная палатка, включая 2 защищенных порта для термометра, термометр, рассекатель кислородо-воздушной смеси, резиновое мягкое уплотнение области шеи 
	1 шт.
	

	Кожный температурный датчик
	2 шт.
	

	Воздушные бактериальные фильтры, комплект 50 шт.
	4 шт.
	

	2.4. Дополнительные условия

	Гарантийный срок
	не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию
	

	Курс обучения медперсонала, включающий обучение навыкам пользования аппаратом, инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в аварийных ситуациях, устранению неполадок
	Наличие
	

	Количество
	1 шт.
	


	ЛОТ №3.   Монитор  наблюдения для новорожденных и детей младшего возраста – 1 шт.

	Описание требований
	Значение параметра ТЗ, предусмотренные документацией об аукционе
	Наличие функции или величина 

параметра, предлагаемые участником размещения заказа

	3.1. Общие технические требования

	Комплект оборудования предназначен для мониторирования витальных функций в условиях специализированных неонатальных отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденным и детям младшего возраста 
	Наличие
	

	3.1.1. Цветной ЖК дисплей

	Размер экрана - диагональ не менее 21 см (8,4 inch)
	Наличие
	

	Тип: цветной жидкокристаллический TFT, сенсорный дисплей
	Наличие
	

	Режим отображения кривой: безинерционный подвижный или безинерционный фиксированный;
	Наличие
	

	Режим увеличенного отображения данных - стандартная комплектация
	Наличие
	

	Одновременное отображение на экране, не менее: 5 кривых (12-ти цветов), замораживание кривых
	Наличие
	

	Отображение на экране кривых: ЭКГ – 2; Дыхание –1; SpO2 –  1; IBP или CO2 –      1.
	Наличие
	

	Отображаемые числовые данные: ЧСС, частота VPC, уровень ST, частота дыхания, IBP (систолическое, диастолическое, среднее), NIBP (систолическое, диастолическое, среднее), SPO2, частота пульса, температура и ETCO2
	Наличие
	

	Отображение оксикардиореспирограммы 
	Наличие
	

	Скорость развертки: 25 мм/с, 50 мм/с (малая скорость дыхания и СО2: 1,56 мм/с)
	Наличие
	

	Метки синхронизации: Синхрометки ЧСС, частоты пульса, дыхания
	Наличие
	

	Запоминание:  - Графическое отображение 1, 2, 4, 8 или 24 часов трендов каждого параметра; - 16 эпизодов памяти и вызываемых файлов (численные значения и кривые).
	Наличие
	

	Наличие мультипараметрических коннекторов
	Не менее 1
	

	Наличие настраиваемых функциональных кнопок
	Не менее 3
	

	Защита от дефибрилляции

	от 400 J
	

	Типы звуков: Тревога, синхронизация, нажатие кнопок
	Наличие
	

	3.1.2. Элементы тревоги:

	Верхняя/нижняя границы тревоги, тревога апноэ, аритмии, отсоединения разъемов, шума NOISE, отсоединения электродов, определения кривой пульса, отсоединения датчиков, контроля манжеты/шланга, сенсора, разряда батареи, условий окружающей среды.
	Наличие
	

	Индикация тревоги:  Индикатор тревоги, подсвеченное сообщение, звук тревоги
	Наличие
	

	3.1.3. ЭКГ

	Допустимое отклонение потенциала электрода - ( 500 мВ
	Наличие
	

	Диапазон расчета ЧСС  - 0,12 – 300 уд./мин.
	Наличие
	

	Цикл обновления отображения ЧСС: каждые 3 с или при генерировании тревоги
	Наличие
	

	Анализ аритмии:  Метод анализа - Метод сравнения по образцу, Число каналов - Не менее одного, Подсчет частоты VPC - 0 – 99 VPC/мин.
	Наличие
	

	Сообщения аритмии: ASYSTOLE, VT, VF, VPC RUN, COUPLET, EARLY VPC, BIGEMINY, FREQ VPC, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA
	Наличие
	

	Воспроизведение аритмии: Число файлов воспроизведения - 16
	Наличие
	

	Время записи на файл - не менее 8 с
	Наличие
	

	Отведения: по 3-электродам – I, II, III по 6-электродам - I, II, III, AVr, aVL, aVF, V4, V5
	Наличие
	

	Параметры тревоги:  ASYSTOLE, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA
	Наличие
	

	Анализ ST
	Наличие
	

	Установка границ тревоги по сегменту ST (+ 2.0 mV) 
	Наличие
	

	3.1.4. Дыхание

	Метод измерения:  Импедансный, термисторный
	Наличие
	

	Цикл отображения частоты дыхания: Каждые 3 с или при подаче тревоги
	Наличие
	

	Диапазон расчета частоты дыхания: 0 – 150 дых./мин., Апноэ, 5 – 40 с
	Наличие
	

	3.1.5. SpO2

	Диапазон измерения: 50 – 100%
	Наличие
	

	Диапазон измерения пульса: 0.30 – 300 уд./мин.
	Наличие
	

	Цикл обновления отображения частоты пульса: Каждые 3 с или при подаче тревоги.
	Наличие
	

	Чувствительность кривой: х1/8, х1/4, х1/2, х1, х2, х4, х8
	Наличие
	

	3.1.6. Неинвазивное измерение кровяного давления (NIMB)

	Метод измерения  - Осциллометрический
	Наличие
	

	Диапазон отображения давления: 0 – +300 мм рт. ст.
	Наличие
	

	Время накачки манжеты: не более – 7 с
	Наличие
	

	Ограничитель максимальной величины давления накачки манжеты: 300 мм рт. ст.
	Наличие
	

	Режим измерений: - Ручной, - Непрерывный, - периодический (интервалы: 2, 2.5, 5, 10, 15, 30 мин., 1, 2, 4, 8 ч., PWTT)
	Наличие
	

	Наличие функции триггерного измерения неинвазивного кровяного давления (по транзисторному времени пульсовой волны)
	Наличие
	

	3.1.7. Температура

	Диапазон измерения  - 0 – 450С
	Наличие
	

	Цикл обновления  - Каждые 3 с
	Наличие
	

	Вес:  
	Не более 4,7 кг (без принадлежностей)
	

	Питание: Интегрированное питание от сети: Переменного тока 100 - 240В, 50/60 Гц; с сетевым фильтром
	Наличие
	

	Потребляемая мощность  максимум 70VA;
	Наличие
	

	Встроенная батарея: 10,8 – 15,0 В
	Наличие
	

	Время работы батареи: 
	не менее 3 часов
	

	3.2. Комплектация:

	Монитор - базовый модуль
	1 шт.
	

	Кабель ЭКГ на 3 отведения (3 м)
	1 шт.
	

	Кабель пациента на 3 отведения (0,8м)
	1 шт.
	

	Одноразовые ЭКГ электроды для новорожденных 
	300 шт.
	

	Шланг для измерения НИАД 3,5 м
	1 шт.
	

	Манжеты НИАД неонатальные 
	100 шт.
	

	Датчик пульсоксиметрический для новорожденных, многоразовый
	1 шт.
	

	Накожный температурный датчик
	1 шт.
	

	Кабель пульсоксиметрии удлинительный 2 м
	1 шт.
	

	3.3. Дополнительные условия

	Гарантийный срок
	не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию
	

	Обучение медицинского персонала 

(2 специалиста)
	Наличие
	

	Количество
	1 шт.
	


	ЛОТ №4. Фетальный актокардиограф для регистрации двуплодной беременности – 1 шт.

	Описание требований
	Значение параметра ТЗ, предусмотренные документацией об аукционе
	Наличие функции или величина 

параметра, предлагаемые участником размещения заказа

	Прибор предназначен для регистрации состояния плода  во время беременности и при родах
	Наличие
	

	4.1. Общие технические требования:

	4.1.1. Вывод на дисплей:

	-ЧСС плода
	Наличие
	

	-сократительной активности матки
	Наличие
	

	-цикличности маточных сокращений (интервала между началом одной и следующей схватки)
	Наличие
	

	4.1.2. Вывод на печать:

	-кривой  ЧСС плода 
	Наличие
	

	-кривой сократительной активности матки
	Наличие
	

	-кривой двигательной активности плода
	Наличие
	

	-точечных отметок соответствующих активности плода
	Наличие
	

	-кривой  ЧСС плода 
	Наличие
	

	Самотестирования монитора при его включении
	Наличие
	

	Возможность проведения измерений в автоматическом и ручном режимах
	Наличие
	

	Цветовая кодировка датчиков
	Наличие
	

	4.1.3. ЧСС плода:

	-Измерение ЧСС методом пульсового доплеровского сигнала с автокорелляцией
	Наличие
	

	-Мощность УЗ излучения
	не более 1,5 мВт/см2
	

	-Частота УЗ сигнала 
	не более 1,1 Мгц
	

	-Пределы измерения ЧСС 
	30-240 уд/мин
	

	-Звуковой мониторинг ЧСС
	Наличие
	

	-Цветовая кодировка ритма ЧСС
	Наличие
	

	-Сигналы тревоги по нижнему и верхнему уровню  пределов ЧСС (звуковой и световой)


	Наличие
	

	-Возможность установки времени задержки срабатывания сигналов тревоги
	Наличие
	

	4.1.4. Определение и запись ДП:

	-Метод  ультразвукового допплера
	Наличие
	

	-Автоматический  вывод на печать: пиковой кривой движения плода и точечных отметок соответствующих активности плода
	Наличие
	

	-Возможность смещения кривых при регистрации двойни
	Наличие
	

	4.1.5. Запись сократительной активности матки:

	-Пределы измерения 
	0-100 относительных единиц
	

	-Ток утечки 
	не более 100 (А
	

	-Возможность установки нулевого уровня вручную
	Наличие
	

	4.1.6. Встроенный термопринтер:

	-Термоголовка линейная 
	8 точ/мм
	

	-Ширина печати: 
	
	

	для ЧСС плода
	80мм
	

	для МС
	40 мм
	

	-Вывод на печать: даты, времени, режима измерений, автоматическая печать отметок маркера, отметок стимулятора, точечных отметок движения плода,
	Наличие
	

	-Изменяемая скорость вывода на печать: 
	10, 20 и 30 мм/мин
	

	4.1.7. Звуковые и визуальные сигналы тревоги:

	-отсоединение датчиков УЗ и ТОКО
	Наличие
	

	-по параметрам ЧСС плода – тахикардия и брадикардия
	Наличие
	

	-закончилась бумага
	Наличие
	

	4.1.8. Дополнительные возможности:

	-Регистрации состояния второго плода
	Наличие
	

	-Возможность передачи данных на ПК
	Наличие
	

	-Возможность подключения  внешнего стимулятора
	Наличие
	

	4.2. Комплектация:

	Y-образный датчик, Доплер/маточные сокращения
	1 шт.
	

	Набор для использования при двуплодной беременности
	1 шт.
	

	Пояс для прикрепления датчика Доплера и/или наружного датчика СМ
	2 шт.
	

	Клавиша дистанционного маркера
	1 шт.
	

	Бумага для записи 00300-022
	10 уп.
	

	Средство для чистки пишущего пера
	1 шт.
	

	Сетевой кабель
	1 шт.
	

	Ультразвуковой гель, 250 мл
	1 шт.
	

	4.3. Прочие условия:

	Вес прибора 
	не более 4,5 кг
	

	Размер прибора 
	не более 240х250х200 мм
	

	4.4. Дополнительные требования:

	Наличие необходимого монтажного материала
	Наличие
	

	Гарантийный срок
	не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию
	

	Обучение медицинского персонала 

(2 специалиста)
	Наличие
	

	Количество
	1 шт.
	


	ЛОТ № 5.    Кровать для новорожденных –  10 шт.

	Описание требований
	Значение параметра ТЗ, предусмотренные документацией об аукционе
	Наличие функции или величина 

параметра, предлагаемые участником размещения заказа

	5.1. Общие технические требования

	Рама каркаса выполнена из хромированной стальной трубы
	Наличие
	

	Пластиковый поддон (кювез) выполнен из прозрачного акрила, матрацное основание перфорировано
	Наличие
	

	Положение Тренделенбург/Антитренделенбург ±12º, механически
	Наличие
	

	Колёса – 4 шт., диаметром 100 мм, задние – с тормозными устройствами
	Наличие
	

	Матрац гигиеничный, с полиуретаново – текстильным покрытием, толщиной не менее 5 см.
	Наличие
	

	Максимальные габариты 870х530х980
	Наличие
	

	Максимально допустимая нагрузка 
	12 кг.
	

	5.2. Требования к системе качества производства и продукции

	Срок гарантии 
	 не менее 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию
	

	Наличие санитарно-эпидимиологического заключения Гос. санитарно-эпидимиологической службы РФ
	Наличие
	

	Количество
	10 шт.
	


	ЛОТ № 6. Медицинская палатная кровать – 2 шт.


	Описание требований
	Значение параметра ТЗ, предусмотренные документацией об аукционе
	Наличие функции или величина 

параметра, предлагаемые участником размещения заказа

	6.1. Общие технические требования

	Четырехсекционная  электрическая кровать с автоконтуром
	Наличие
	

	Три электромотора с питанием от сети и резервной аккумуляторной батареи
	Наличие
	

	Электрическая регулировка высоты от 46,5 до 76,5 см.
	Наличие
	

	Отклонение головной секции (максимальное) 72,50
	Наличие
	

	Отклонение коленной секции (максимальное) 250
	Наличие
	

	Длина кровати 221,0 см.
	Наличие
	

	Складные боковые ограждения с  нулевым  люфтом   TuckAway (по два с каждой стороны)
	Наличие
	

	Ширина кровати с поручнями вверху 110,9 см.
	Наличие
	

	Ширина кровати с поручнями  внизу 93,0 см.
	Наличие
	

	Клиренс 13,9 см.
	Наличие
	

	Максимальная высота передней спинки кровати 112 см.
	Наличие
	

	База тележки 155 см.
	Наличие
	

	Диаметр колес 13 см., тормоза на четыре колеса
	Наличие
	

	Несиловой моментальный механизм CPR
	Наличие
	

	Электрический  Тренделенбург  120
	Наличие
	

	Электрический  обратный Тренделенбург  120
	Наличие
	

	Пульт управления  в боковых поручнях с 2-х сторон
	Наличие
	

	Пульт управления  в ножной спинке кровати  с возможностью селективного блокирования кнопок пультов в боковых поручнях
	Наличие
	

	Снимающиеся передняя и задняя спинки кровати с противоударной защитой
	Наличие
	

	Матрас  со  вставками  различной   упругости,  покрытие чехла матраса повышенной эластичности, чехол матраса на молнии
	Наличие
	

	Общий вес  кровати 141 кг.
	Наличие
	

	Безопасная рабочая нагрузка 204кг.
	Наличие
	

	Энергопотребление  230В/50 Гц
	Наличие
	

	Инфузионная стойка 
	Наличие
	

	Держатели для принадлежностей
	Наличие
	

	6.2. Дополнительные требования:

	Наличие необходимого монтажного материала
	Наличие
	

	Гарантийный срок
	не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию
	

	Обучение медицинского персонала 

(2 специалиста)
	Наличие
	

	Количество
	2 шт.
	


	ЛОТ № 7. Тележка для перевозки больных с гидроподъемом – 1 шт.

	Описание требований
	Значение параметра ТЗ, предусмотренные документацией об аукционе
	Наличие функции или величина 

параметра, предлагаемые участником размещения заказа

	7.1. Общие технические требования

	Предназначена для внутрикорпусной

перевозки больных в лечебных учреждениях

любого профиля.
	Наличие
	

	Каркас изготовлен из стального тонкостенного профиля с нанесением полимерного эпоксидного покрытия.
	Наличие
	

	Тележка оснащена гидроподъемом.
	Наличие
	

	Без подголовника
	Наличие
	

	Диаметр колёс 
	125 мм
	

	Матрац из винилискожи
	Наличие
	

	Номинальная нагрузка
	150 кг.
	

	Средний срок службы
	10 лет.
	

	Масса
	не более  80 кг.
	

	Габаритные размеры 
(Длина х Ширина х Высота), мм.
	Не более 2200 х 700 х 470 - 870
	

	7.2. Дополнительные требования:

	Наличие необходимого монтажного материала
	Наличие
	

	Гарантийный срок
	не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию
	

	Обучение медицинского персонала 

(2 специалиста)
	Наличие
	

	Количество
	1 шт.
	


	ЛОТ № 8. Гинекологическое кресло – 5 шт.

	Описание требований
	Значение параметра ТЗ, предусмотренные документацией об аукционе
	Наличие функции или величина 

параметра, предлагаемые участником размещения заказа

	8.1. Общие технические требования:

	Изменение высоты кресла электродвигателем
	наличие
	

	Постоянный угол спины по отношению к сиденью
	45 град.
	

	Максимальная высота сиденья, мм
	1300
	

	Минимальная высота сиденья, мм
	550
	

	Держатели для ног по Гепелю, со встроенной опорой для рук
	наличие
	

	Номинальный вес пациента
	180 кг
	

	Емкость для секреторных выделений
	снимаемая, выдвигаемая
	

	Емкость для рулона бумаги
	наличие
	

	Ножной  переключатель
	наличие
	

	Стойка с 4 винтами, регулируемая. Обшивка из пластика серебряно-серая, консоль и рамы покрыты порошковым напылением
	960x565 мм
	

	Кабель подключения с вилкой
	2м
	

	Мощность
	230В/50Гц
	

	Вес кресла, не более
	120 кг
	

	8.2. Дополнительные требования:

	Наличие необходимого монтажного материала
	Наличие
	

	Гарантийный срок
	не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию
	

	Обучение медицинского персонала 

(2 специалиста)
	Наличие
	

	Количество
	5 шт.
	


	ЛОТ № 9.  Стол пеленальный металлический для новорожденных  –      10 шт.

	Описание требований
	Значение параметра ТЗ, предусмотренные документацией об аукционе
	Наличие функции или величина 

параметра, предлагаемые участником размещения заказа

	9.1. Общие технические требования:

	Каркас выполнен из профильной трубы, покрытой краской светлого цвета
	Наличие
	

	Рабочая поверхность и ограждения из пластика.
	Наличие
	

	Под столешницей расположена полка, изготовленная из ЛДСП
	Наличие
	

	Масса
	Не более 24 кг.
	

	Габаритные размеры (высота х длина х ширина), мм.
	Не более 940 х 820 х 670
	

	9.2. Дополнительные требования:

	Наличие необходимого монтажного материала
	Наличие
	

	Гарантийный срок
	не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию
	

	Обучение медицинского персонала 

(2 специалиста)
	Наличие
	

	Количество
	10 шт.
	


3. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить Товар в соответствии с требованиями  документации об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

4*. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ________________________________________________________________________________

 (наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5*. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах и организациях, уточняющую представленные нами в ней сведения. 

6. В случае, если наша заявка будет единственной заявкой, поданной на участие в аукционе, либо мы будем признаны единственным участником аукциона в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» мы обязуемся подписать с МУ «ШЦРБ» муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, в течение 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

7. В случае признания нас победителем аукциона, мы берем на себя обязательства заключить  муниципальный контракт с МУ «ШЦРБ» в соответствии с требованиями аукционной документации и предложенной нами ценой в срок не позднее 15 дней со дня подписания протокола аукциона.
8. В случае, если наше предложение о цене контракта будет предпоследним, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения контракта с МУ «ШЦРБ», мы обязуемся подписать данный контракт на в соответствии с требованиями  документации об аукционе.

             9. Мы извещены о включении сведений о ____________________________________________ (наименование участника размещения заказа- для юридического лица, Ф.И.О. участника размещения заказа- для физического лица) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения контракта.

10.  Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен ____________________________________________________ (контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

11. В случае присуждения нам права заключить контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе и проекта контракта и до подписания официального  контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и  Заказчиком договора о заключении контракта на условиях  предложенной нами цены.

12. Почтовый адрес (для юридического лица), место жительства (для физического лица), телефон, факс ______________________________________________________________________________ , банковские реквизиты: __________________________________________________________

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________

Электронная почта:________________________________________________
14. К настоящей заявке прилагаются следующие документы: 

1)

2)

3)…..

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) ________ (Ф.И.О.)

                                                                                            (подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Ф.И.О.)

МП 
    



              (подпись)
             Пункты 4*, 5* - заполняются по усмотрению участника размещения заказа.

Приложение  2

         к  документации об аукционе 
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на поставку медицинского оборудования   для  МУ «ШЦРБ»  

 по лоту №1; по лоту №2;  № 3; по лоту № 4;  по лоту № 6,по лоту №7, по лоту № 8, по лоту № 9
г. Шелехов                                                                                                            «___»                  200_ г.
МУ «Шелеховская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик» (далее – Заказчик), в лице главного врача Дудко Андрея Николаевича, действующего на  основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________,  действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим муниципальным контрактом (далее - контракт) Поставщик обязуется поставить медицинское оборудование  в соответствии со Спецификацией  (Приложение №1 к настоящему контракту) для МУ «Шелеховская центральная районная больница» (далее - Товар), а Заказчик принять и оплатить Товар.

1.2. Настоящий Контракт заключен в соответствии с Протоколом заседания Комиссии по размещению муниципального заказа Администрации Шелеховского муниципального района от «___»___________2009г. 

2. Качество и безопасность Товара

2.1. Качество и безопасность поставляемого Товара  должно соответствовать обязательным требованиям и подтверждаться сертификатом соответствия и регистрационными удостоверениями. Товар должен быть пригодным для эксплуатации в соответствии с техническими условиями, без недостатков. Поставляемый Товар должен сопровождаться необходимой технической документацией на русском языке, позволяющей обеспечить его эксплуатацию.

3. Цена контракта, порядок и условия расчетов

3.1. Цена настоящего контракта составляет _______ (_______) рублей ___ коп. 

Цена контракта должна включать все пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи, стоимость доставки товара до  Заказчика, монтажа, ввода оборудования в эксплуатацию, погрузочно-разгрузочных работ,  пусконаладочных работ,  стоимость обучения персонала и иные расходы, необходимые для исполнения контракта,  т.е. цена Товара является конечной. 

Цена Товара  может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом количества товара и иных условий исполнения контракта.

Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренные контрактом количество Товара при изменении потребности в Товарах соответственно на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких Товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующий изменений в контракт с сокращением потребности в поставке таких Товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом;

3.2. На основании предъявленных Поставщиком счета, счет – фактуры, товарно-транспортной накладной Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после выполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту в полном объеме (поставке Товара, монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию, проведению обучения персонала Заказчика) в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания Акта приема-передачи Товара.

4.Порядок и срок поставки Товара, приемка Товара

4.1. Поставка Товара производится в течение 3 (трех) месяцев со дня подписания настоящего контракта. Доставка Товара осуществляется до Заказчика по адресу: г.Шелехов, 7 квартал, 24, Родильное отделение. 

4.2. Датой поставки Товара и исполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту в полном объеме (поставке Товара, монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию, проведению обучения персонала Заказчика) считается дата подписания сторонами акта приема-передачи  Товара.
4.3. Товар поставляется в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность, качество Товара при его транспортировке. Тара является  безвозвратной, оплате не подлежит.

4.4.На каждую единицу Товара прилагается гарантийный талон, техническая и эксплуатационная документация, соответствующие сертификаты и регистрационные удостоверения на русском языке.

4.5. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.

4.6. При поставке Товара, соответствующего условиям настоящего контракта, уполномоченный представитель Заказчика ставит в Акте приема-передачи Товара подпись с расшифровкой своей должности и фамилии и заверяет печатью Заказчика.

4.7. Некачественный, некомплектный Товар считается непоставленным.

4.8. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, комплектности, а также несоответствующего требованиям настоящего контракта, Заказчик обязан отказаться от приемки такого Товара.

         При этом Стороны  обязуются составить акт с указанием даты его составления, несоответствия Товара условиям настоящего контракта, срока для устранения указанных недостатков.

5. Гарантия качества Товара

5.1. Срок гарантии качества Товара составляет ______________  месяцев  и исчисляется со дня поставки Товара.

            5.2. Если Заказчик лишен возможности использовать товар, в отношении которого контрактом установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков. 

          В случае выявления недостатков Товара или его несоответствия условиям контракта в гарантийный период  устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

            5.3. В случае обнаружения недостатков в Товаре, Заказчик обязан поставить об этом в известность Поставщика для принятия участия в составлении соответствующего акта. В случае неявки представителя Поставщика в указанный Заказчиком срок  Заказчик составляет односторонний акт.

            5.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае  продлевается на период устранения недостатков.

6. Права и обязанности Сторон.

6.1. Поставщик: 

6.1.1. Обязуется поставить Товар в полном соответствии с настоящим контрактом в сроки, установленные в п. 4.1 настоящего контракта.

6.1.2. Принимает на себя полную ответственность за качество и комплектность Товара.    

6.1.3. Гарантирует соответствие поставляемого товара техническим условиям при его использовании и несет все расходы по ремонту Товара с недостатками, выявленными Заказчиком в течение гарантийного срока, если недостатки не зависят от неправильной эксплуатации. 

6.1.4. Обязуется осуществить монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию и обучение персонала Заказчика не менее 2-х человек в течение 10  рабочих дней со дня поставки Товара.

6.1.5. При поставке Товара ненадлежащего качества заменяет его Товаром надлежащего качества в  10-дневный срок со дня предъявления такого требования Заказчиком.

6.1.6. В случае поставки Товара с нарушением условий комплектности доукомплектовывает Товар либо заменяет его комплектным  в 10-дневный срок со дня предъявления такого требования Заказчиком.

6.1.7. При замене или доукомплектации Товара производит его транспортировку своими силами и за свой счет.

6.2. Заказчик: 
6.2.1. Обязуется принять от Поставщика комплектный Товар надлежащего качества.

6.2.2. Производит своевременную оплату поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.2.3. В случае обнаружения недостатков Товара обязуется поставить об этом в известность Поставщика для составления соответствующего акта. 

6.2.4. Вправе требовать от Поставщика замены Товара ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества. 

6.2.5. В случае поставки Товара с нарушением условий комплектности вправе требовать от Поставщика доукомплектования Товара либо замены его комплектным.  

7. Ответственность Сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом. 

7.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если таковое оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

7.3. Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия, иные обстоятельства, независящие от воли сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему контракту и возникли после подписания настоящего контракта, либо стороны не знали и не могли знать об их существовании на день подписания настоящего контракта. 

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 6.1.  настоящего контракта, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за каждый день просрочки вплоть до фактического исполнения своих обязательств. 

7.5. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту. 

7.6. Поставщик несет ответственность за скрытые недостатки Товара, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара Заказчиком. 

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 3.2 настоящего контракта, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной суммы контракта. 

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.   

8. Рассмотрение споров и расторжение настоящего контракта

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров. 

8.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения переговоров в течение 10 (десяти) календарных дней со дня возникновения, они подлежат разрешению в арбитражном суде Иркутской области. Днем возникновения спора является дата получения претензии  одной из Сторон. 

8.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон либо по судебному акту по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.         

9. Заключительные положения

9.1. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Внесение изменений в настоящий контракт допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».  

9.3. При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении или дополнении настоящего контракта другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) рабочих дней и дать письменный ответ. 

9.4. Изменения оформляются в форме соглашений и со дня подписания их полномочными представителями сторон являются неотъемлемой частью настоящего контракта. 

9.5.Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств по настоящему контракту.

9.6.В случае изменения у какой- либо  из Сторон местонахождения, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение трех дней письменно известить об этом другую Сторону. В случае несоблюдения данного требования все действия Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, являются надлежаще исполненными.  

9.7.Контракт составлен на __ листах в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

9.8. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются Спецификация Товара (Приложение № 1).  

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН                     

	Заказчик:
	Поставщик:

	Наименование 

Юридический адрес:

Тел./факс: 
	Наименование

Юридический адрес:

Тел./факс:

	ИНН/КПП

Р/с

К/с

Банк получателя

БИК

Подписи сторон:

Заказчик:

___________________________ 

МП
	ИНН/КПП

Р/с

К/с

Банк получателя

БИК

Поставщик:

___________________________ 

МП


Приложение № 1 

к муниципальному контракту

№____ от «___»___________ 2009 г. 

Спецификация 

	№ 

лота
	Наименование, технические и функциональные характеристики  Товара
	Количество
	Гарантийный срок

	
	
	
	

	



Подписи сторон:

	Заказчик:
	Поставщик:

	Наименование 

Юридический адрес:

Тел./факс: 
	Наименование

Юридический адрес:

Тел./факс:

	ИНН/КПП

Р/с

К/с

Банк получателя

БИК

Подписи сторон:

Заказчик:

___________________________ 

МП
	ИНН/КПП

Р/с

К/с

Банк получателя

БИК

Поставщик:

___________________________ 

МП


Приложение  2

         к  документации об аукционе 
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на поставку медицинского оборудования   для  МУ «ШЦРБ»  

 по лоту № 5
г. Шелехов                                                                                                            «___»                  200_ г.
МУ «Шелеховская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик» (далее – Заказчик), в лице главного врача Дудко Андрея Николаевича, действующего на  основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________,  действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим муниципальным контрактом (далее - контракт) Поставщик обязуется поставить медицинское оборудование  в соответствии со Спецификацией  (Приложение №1 к настоящему контракту) для МУ «Шелеховская центральная районная больница» (далее - Товар), а Заказчик принять и оплатить Товар.

1.2. Настоящий Контракт заключен в соответствии с Протоколом заседания Комиссии по размещению муниципального заказа Администрации Шелеховского муниципального района от «___»___________2009г. 

2. Качество и безопасность Товара

2.1. Качество и безопасность поставляемого Товара  должно соответствовать обязательным требованиям и подтверждаться сертификатом соответствия и регистрационными удостоверениями. Товар должен быть пригодным для эксплуатации в соответствии с техническими условиями, без недостатков. Поставляемый Товар должен сопровождаться необходимой технической документацией на русском языке, позволяющей обеспечить его эксплуатацию.

3. Цена контракта, порядок и условия расчетов

3.1. Цена настоящего контракта составляет _______ (_______) рублей ___ коп. 

Цена контракта должна включать все пошлины, налоги, сборы и иные обязательные платежи, стоимость доставки товара до  Заказчика, монтажа, ввода оборудования в эксплуатацию, погрузочно-разгрузочных работ,  пусконаладочных работ и иные расходы, необходимые для исполнения контракта,  т.е. цена Товара является конечной. 

Цена Товара  может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом количества товара и иных условий исполнения контракта.

Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренные контрактом количество Товара при изменении потребности в Товарах соответственно на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких Товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на 10 % такой цены контракта, а при внесении соответствующий изменений в контракт с сокращением потребности в поставке таких Товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом;

3.2. На основании предъявленных Поставщиком счета, счет – фактуры, товарно-транспортной накладной Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после выполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту в полном объеме (поставке Товара, монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию, проведению обучения персонала Заказчика) в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания Акта приема-передачи Товара.

4.Порядок и срок поставки Товара, приемка Товара

4.1. Поставка Товара производится в течение 3 (трех) месяцев со дня подписания настоящего контракта. Доставка Товара осуществляется до Заказчика по адресу: г.Шелехов, 7 квартал, 24, Родильное отделение. 

4.2. Датой поставки Товара и исполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту в полном объеме (поставке Товара, монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию, проведению обучения персонала Заказчика) считается дата подписания сторонами акта приема-передачи  Товара.

4.3. Товар поставляется в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность, качество Товара при его транспортировке. Тара является  безвозвратной, оплате не подлежит.

4.4.На каждую единицу Товара прилагается гарантийный талон, техническая и эксплуатационная документация, соответствующие сертификаты и регистрационные удостоверения на русском языке.

4.5. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.

4.6. При поставке Товара, соответствующего условиям настоящего контракта, уполномоченный представитель Заказчика ставит в Акте приема-передачи Товара подпись с расшифровкой своей должности и фамилии и заверяет печатью Заказчика.

4.7. Некачественный, некомплектный Товар считается непоставленным.

4.8. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, комплектности, а также несоответствующего требованиям настоящего контракта, Заказчик обязан отказаться от приемки такого Товара.

         При этом Стороны  обязуются составить акт с указанием даты его составления, несоответствия Товара условиям настоящего контракта, срока для устранения указанных недостатков.

5. Гарантия качества Товара

5.1. Срок гарантии качества Товара составляет ______________  месяцев  и исчисляется со дня поставки Товара.

            5.2. Если Заказчик лишен возможности использовать товар, в отношении которого контрактом установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков. 

          В случае выявления недостатков Товара или его несоответствия условиям контракта в гарантийный период  устранение недостатков осуществляется Поставщиком за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте.

            5.3. В случае обнаружения недостатков в Товаре, Заказчик обязан поставить об этом в известность Поставщика для принятия участия в составлении соответствующего акта. В случае неявки представителя Поставщика в указанный Заказчиком срок  Заказчик составляет односторонний акт.

            5.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае  продлевается на период устранения недостатков.

6. Права и обязанности Сторон.

6.1. Поставщик: 

6.1.1. Обязуется поставить Товар в полном соответствии с настоящим контрактом в сроки, установленные в п. 4.1 настоящего контракта.

6.1.2. Принимает на себя полную ответственность за качество и комплектность Товара.    

6.1.3. Гарантирует соответствие поставляемого товара техническим условиям при его использовании и несет все расходы по ремонту Товара с недостатками, выявленными Заказчиком в течение гарантийного срока, если недостатки не зависят от неправильной эксплуатации. 

6.1.4. Обязуется осуществить монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию и обучение персонала Заказчика не менее 2-х человек в течение 10  рабочих дней со дня поставки Товара.

6.1.5. При поставке Товара ненадлежащего качества заменяет его Товаром надлежащего качества в  10-дневный срок со дня предъявления такого требования Заказчиком.

6.1.6. В случае поставки Товара с нарушением условий комплектности доукомплектовывает Товар либо заменяет его комплектным  в 10-дневный срок со дня предъявления такого требования Заказчиком.

6.1.7. При замене или доукомплектации Товара производит его транспортировку своими силами и за свой счет.

6.2. Заказчик: 
6.2.1. Обязуется принять от Поставщика комплектный Товар надлежащего качества.

6.2.2. Производит своевременную оплату поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.2.3. В случае обнаружения недостатков Товара обязуется поставить об этом в известность Поставщика для составления соответствующего акта. 

6.2.4. Вправе требовать от Поставщика замены Товара ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества. 

6.2.5. В случае поставки Товара с нарушением условий комплектности вправе требовать от Поставщика доукомплектования Товара либо замены его комплектным.  

7. Ответственность Сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом. 

7.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если таковое оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

7.3. Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия, иные обстоятельства, независящие от воли сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему контракту и возникли после подписания настоящего контракта, либо стороны не знали и не могли знать об их существовании на день подписания настоящего контракта. 

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 6.1.  настоящего контракта, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта за каждый день просрочки вплоть до фактического исполнения своих обязательств. 

7.5. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту. 

7.6. Поставщик несет ответственность за скрытые недостатки Товара, которые не могли быть обнаружены при приемке Товара Заказчиком. 

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 3.2 настоящего контракта, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной суммы контракта. 

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.   

8. Рассмотрение споров и расторжение настоящего контракта

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров. 

8.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения переговоров в течение 10 (десяти) календарных дней со дня возникновения, они подлежат разрешению в арбитражном суде Иркутской области. Днем возникновения спора является дата получения претензии  одной из Сторон. 

8.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон либо по судебному акту по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.         

9. Заключительные положения

9.1. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Внесение изменений в настоящий контракт допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».  

9.3. При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении или дополнении настоящего контракта другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) рабочих дней и дать письменный ответ. 

9.4. Изменения оформляются в форме соглашений и со дня подписания их полномочными представителями сторон являются неотъемлемой частью настоящего контракта. 

9.5.Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств по настоящему контракту.

9.6.В случае изменения у какой- либо  из Сторон местонахождения, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение трех дней письменно известить об этом другую Сторону. В случае несоблюдения данного требования все действия Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, являются надлежаще исполненными.  

9.7.Контракт составлен на __ листах в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

9.8. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются Спецификация Товара (Приложение № 1).  

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН                     
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Приложение № 1

к муниципальному контракту

№____ от «___»___________ 2009 г. 

Спецификация 

	№ 
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	Количество
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___________________________ 
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